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		24 LANCETAS	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación				
				Precio9,15 €
9,15 €
0,83 €
				

				
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
				Descripción
		DESCRIPCIÓN
Obtención sencilla e indolora de sangre capilar de la yema del dedo. Es posible ajustar la profundidad de punción en 11 graduaciones, adaptándola así a los diferentes tipos de piel. Utiliza un cartucho con seis lancetas. Puede obtener sangre 6 veces, utilizando una nueva lanceta esterilizada cada vez, antes de que el cartucho requiera ser reemplazado. A continuación debe reemplazar el cartucho de lancetas completo por uno nuevo.
 Está previsto para el autocontrol de un paciente individual.
 Marcado CE. ON: 0088. Las lancetas estériles.
 
 MODO DE EMPLEO
	Retire el capuchón del dispositivo de punción.
	Introduzca un nuevo cartucho de lancetas en el dispositivo de punción, con el anillo azul hacia delante.
	Vuelva a colocar el capuchón poniendo atención a que la ranura del capuchón y el arco en la parte anterior del dispositivo de punción se enlacen. Cada cartucho de lancetas contiene seis lancetas. La primera lanceta está lista para el uso.
	Gire el anillo de ajuste hasta la profundidad de punción deseada. Recomendamos ajustar una profundidad de punción baja. Para que la lanceta pueda pinchar, tiene que tensar el dispositivo de punción.
	Apriete el botón tensor hasta el tope. El dispositivo de punción está tensado cuando la mitad del botón disparador está amarilla.
	Lávese las manos con agua caliente y jabón y séquelas bien. Así se estimula la circulación y garantiza la correcta higiene de la zona.
	Presione el dispositivo de punción sobre el sitio de punción deseado. Sentirá la abertura de salida de la lanceta en la ligera prominencia del capuchón.
	Presione el botón de disparo. La lanceta pincha el dedo. Utilice el dispositivo de punción exclusivamente con el capuchón puesto. Sin capuchón, la lanceta penetra demasiado profundo y la punción es más dolorosa de lo necesario.
	Estimule la formación de la gota de sangre aplicando un suave masaje en dirección de la yema del dedo.
	Efectúe la medición de la glucemia de acuerdo con las instrucciones de uso de su medidor de glucemia.
	Después de haber aplicado la sangre en una tira reactiva, limpie el sitio de punción con un paño limpio y seco. A continuación, recomendamos proteger el sitio de punción contra impurezas.
	Haga avanzar el botón tensor de un cuarto de giro hasta el tope y retroceder a continuación. Ahora está lista para el uso la segunda lanceta.
	Proceda del modo descrito en todos los cambios de lanceta. Después de cada cambio de lanceta, en el indicador de lancetas de reserva se ve una barra blanca menos.



 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
No lo exponga a temperaturas elevadas ya que pueden conducir a la deformación de piezas del dispositivo de punción y perjudicar así el funcionamiento.
 Para mantener el dispositivo de punción en óptimas condiciones, límpielo con regularidad y siempre que lleve sangre adherida. Limpie además el capuchón por dentro con un bastoncillo de algodón humedecido igualmente con alcohol isopropílico al 70%.
	

		
	
	
	
	
	
			Comentarios


		
							Aún no hay comentarios para este producto.
					

		


	

	


Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.

Aceptar
Más información







